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Cel:
Ocena skuteczności sterylizacji parą wodną za pomocą wskaźnika biologicznego.

Metoda postępowania:

1. Opisać wskaźnik podając na nalepce datę sterylizacji, nr autoklawu, 

nr ładunku.

2. Umieścić wskaźnik – fiolkę w pakiecie testowym reprezentatywnym dla całego ładunku sterylizatora, w miejscu najtrudniejszym do penetracji przez parę 

     (na dnie, przy drzwiczkach).

3. Przeprowadzić cykl sterylizacji dobierając odpowiednie parametry procesu (najczęściej zalecane: temperatura 1210C, nadciśnienie 0,1MPa, czas 15min.).

4. Po zakończeniu sterylizacji wyjąć z autoklawu pakiet testowy ze wskaźnikiem.    

      Odczekać 10 min. w celu wystudzenia fiolki.


Jeżeli parametry cyklu zostały spełnione, wskaźnik chemiczny 
 na nalepce zmienia barwę z różowej na ciemnobrązową.

5. Przenieść wskaźnik do foliowej torebki i zapakować w kopertę. Dodatkowo dołączyć jedną fiolkę, tej samej serii, nie poddaną sterylizacji oznaczoną jako”0”, do kontroli pozytywnej.
6. Kopertę ze wskaźnikami wraz z wypełnionym formularzem zlecenia dostarczyć w przeciągu 2 godzin do laboratorium (ewentualnie umieścić 
     w lodówce do czasu możliwej inkubacji).










	Opracował:
	Sprawdził:
	Zatwierdził:

	Stanowisko: Z-ca kierownika LKJL

Nazwisko: R. Rokita
	Stanowisko: Kierownik LKJL
Nazwisko: Z. Bentkowska
	Stanowisko: Podk. Woj. Insp. Farm.
Nazwisko: M. Urbaniak

	Data:                    Podpis:
	Data:                    Podpis:
	Data:                    Podpis:


Instrukcja stanowi własność LKJL WIF w Rzeszowie. Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie za pisemną zgodą Kierownika LKJL.

